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Steriking® Seal Control Testbogen

Ein praktisches Dokumentationssystem fiir die tagliche Validierung von HeiBsiegelungen und fiir die Untersuchung

der Siegelqualitat.

1. Stellen Sie die Temperatur der Siegel-
maschine gemal Herstellerempfehlung
auf 155-180°C.

2. Schieben Sie den oberen Teil des Siegel- —
kontrollbogens durch die Siegelmaschine —
und siegeln Sie die Verbundfolie an das —
Papier auf.

3. Uberprifen Sie die Qualitét dieses Test-
siegels: die Versiegelungslinien soliten
eine durchgangig grine Farbe chne
weiBe Stellen aufweisen.

4. Fillen Sie das auf den Siegelkontroll-
bogen aufgedruckte Formular aus,
unterschreiben Sie es und bewahren Sie
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es als Nachweis auf.
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